Diagnésticos de falhas:

Falha apresentada Causa provavel Solucao

Contate assisténcia

Quebra damola técnica autorizada

Equipamento nao
da pressao

Braco solto do eixo Verifique se a trava inferior esta
da base no local e aperte a porca

Cadinho se soltando

; Aperte o parafuso borboleta
do carrinho

Parafuso borboleta solto

Centrifuga vibra Base mal fixada Revise a fixagao da base

Termos de garantia:

Caso este equipamento apresente algum defeito de fabricacdo, a ESSENCE DENTAL
cobre os custos de méo de obra e reposicao das pecas, durante o prazo de doze (12)
meses. Sendo os trés (3) primeiros meses de garantia legal e os nove (9) ultimos
meses garantia especial concedida pela ESSENCE DENTAL, a partir da data de
compra.

Caso seja realizada a substituicao do equipamento ou peca durante a garantia, o
prazo nao serd estendido, ou seja, a datainicial valida continua sendo ainformada na
notafiscal de compra.

A garantia da ESSENCE DENTAL sera valida desde que o equipamento seja utilizado
corretamente (ao uso que se destina), conforme as instru¢des contidas neste manual
e sob a apresentacgao da nota ou cupom fiscal de compra, indicando a data e o nome
dorevendedor, juntamente com o certificado de garantia devidamente preenchido.

Despesas com deslocamento (envio e retorno) do equipamento, independente da
maneira a ser enviada: por correio, presencial ou transportadora, bem como os riscos
esegurodoenvio éderesponsabilidade do usudrio.

Agarantiada ESSENCE DENTAL NAO TERA VALIDADE caso:

-Osdocumentos estejam adulterados, alterados ou ilegiveis de alguma forma.

- O numero de série no equipamento for alterado, apagado, removido ou tornado
ilegivel.
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Manual de Instru¢oes

Centriifugs Creme/Qure

- Base confeccionada em ferro fundido oferecendo maior durabilidade e melhor
fixacdo, evitando vibragées durante afundigao;

- Brago confeccionado em aluminio fundido, proporcionando menor peso e
conseqiientemente mais velocidade e rotagao;

-Portaanelemformatode“U”e"V";

«Possui contrapeso com regulagem para balanceamento;

« Pintura eletrostatica, oferecendo melhor acabamento e maior durabilidade contra
corrosoes;

12 meses de garantia para defeitos de fabricacao;

«Baixo custo para pecas de reposicao.

Componentes:
Foto meramenteilustrativa
Porca Bor{)leta Porta Anel
Suporte U7e"v Manipulo
porta Anel v /
a\ R I Porta Peso de

regulagem

Pino
trava

Braco Maior

Todas as partes, acessorios ou materiais a serem utilizados sao de uso exclusivo do equipamento, o uso de
qualquer parte, acessorio ou material ndo especificado é de inteira responsabilidade do usuario.
Instalacao eusoinicial:

Para seguranca do operador, a CENTRIFUGA devera ser instalada em uma caixa de
alvenaria, de forma que a base fique nivelada e bem fixada.

Funcionamento: | | L. . . L.
Obs.: Devido as varias técnicas utilizadas entre os protéticos, nos limitamos

apenas nasinstrugoes de uso do equipamento.
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Avisolegal:

As informacdes contidas neste manual séo protegidas por leis de direitos autorais e
sao de propriedade da ESSENCE DENTAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,
ficando ao seu critério fazer alteragdes as especificacdes e atributos sem aviso
prévio.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, copiada, traduzida ou
publicada de qualquer forma ou através de quaisquer meios sem permissao prévia
porescrito da ESSENCE DENTAL.

Agradecimento:

Parabéns, vocé acaba de adquirir CENTRIFUGA CROMO/OURO da ESSENCE DENTAL.
Este equipamento foi submetido a um rigoroso controle de qualidade e segurancga, a
fim de oferecer o que hda de melhor no mercado em relacdo a tecnologia,
funcionalidade e design, sempre atendendo os requisitos da vigilancia sanitaria.

Atengdo:

E imprescindivel que sejam lidas todas as informacées contidas neste manual, para
tirar o maior proveito possivel de todos os recursos que este equipamento oferece,
evitando o uso inadequado, possiveis acidentes e danos ao equipamento. Apos
leitura e entendimento, guarde o manual, juntamente com a nota fiscal de comprae
o certificado de garantiaem local seguro.

Aplicagdo:
Centrifuga é utilizada para fundicdo de ligas de baixa e alta fusao.

Caracteristicas e beneficios:

- Sistema de braco giratério com dois rolamentos e manipulo (cabo) para melhor
segurancado operador;

- Sistema de balanceamento do peso, esta operacdo é muitoimportante para evitara
perdadotrabalho, evitando-se as trepidacdes durante as fundicoes;

- Porta cadinho em ferro fundido, resistente ao calor do magarico e sistema de trava
para o cadinho.Pode ser utilizado cadinho de baixa ou alta fusao;

«Sistema deregulagem de alturadoanel emrelagdo ao cadinho. (anéisde n°1 4n°5)
+Moladeagoespecial;
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- Defeitos ou danos recorrentes de reparos, desmonte, testes, instalacao, alteracéao
ou qualquer tipo de modificacao realizada por pessoas ou assisténcias técnicas nao
autorizadas pela ESSENCE DENTAL.

« Na instalacdo do equipamento ndo forem observados as especificacdes e
recomendagdes quanto as condi¢des descritas neste manual, tais como,
nivelamento do equipamento, adequacdo do local para instalacéo, tenséo elétrica,
condicdes hidraulicas e pneumaticas compativeis.

- Defeitos ou danos causados por queda, acidentes, uso indevido, negligéncia,
descarga narede elétrica, relampago, agua ou fogo.

- Arranhoes, fissuras, trincas ou qualquer outro dano causado ao equipamento, em
razao do uso diverso ao especificado no manual.

Itens Excludentes de garantia:

- Qualquer acessério ou componente sujeito a desgaste natural durante o uso do
equipamento, tais como: iluminacéo, refil de jateadores, filtro do exaustor, luvas,
eletrodos, fita armalon, disco de corte, chaves elétricas em geral, fusiveis, lamina de
corte, entre outros que ndo caracterizam defeito de fabricacdo, independente do
prazo de garantia.

AssisténciaTécnica:

Para evitar qualquer inconveniéncia desnecessaria, por favor, leia
atentamente todas as instrucdes que se encontram neste manual, antes de
entrarem contato.

Caso o seu equipamento ESSENCE DENTAL néo esteja funcionando corretamente ou
tenha alguma duvida, critica ou sugestdo entre em contato com o SAC (Servigo de
Atendimento ao Consumidor), estando em posse deste manual, certificado de
garantiae NF/Recibo de compraatravés do:

E-mail: sac@essencedental.com.br (preferencialmente).

Telefone: (16) 3334-2000 Ramal 301 ou 302.

Caracteristicas Técnicas:
Modelo: CENTRIFUGA CROMO/OURO
Peso liquido:6,650Kg

Peso bruto: 7,200Kg
Dimensées:460mm (comprimento), 225mm (altura) e 170mm (largura)
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Apds preparar o anel parafundicao, siga os passos abaixo:

1° passo - Para evitar vibracdes faca o balanceamento do peso, girando-o para as

extremidades do fuso.

- -peso—l + peso
TN
-

\ g

-

)

2° passo - Coloque o cadinho no porta cadinho e fixe-o girando o parafuso

borboleta, em seguida coloque o metal sobre o cadinho.

30 passo - Solte a porca borboleta que se encontra na parte de tras do bragco menor
para regular a altura do anel com relagao ao cadinho, em seguida aperte a porca

borboleta parafixar.

Obs.: Os orificios do cadinho com o do anel devem ficar alinhados (anéis den° 1 a ne

5)

4° passo - Dé corda na centrifuga, girando o braco no sentido horario,

aproximadamente duas voltas e meia.

Versao 02

6° passo - Retire o anel do forno e coloque no suporte do porta anel, regulando a
alturado portaanelcomado cadinho.(“V"1420u”U"345)

7° passo - Derreta o metal que sera usado parafundi¢cao com o magarico.

8° passo - Segure no manipulo e puxe o braco no sentido horério o suficiente para
queopinotravadesca e em seguida solte o brago.

OBS: Cuidado! E indispensavel o uso de avental, luva de couro e
protetorfacial.

9° passo - Apos a paralisacao total do brago, retire o anel com uma“pinca”. Assim que
esfriar, retire a peca fundida quebrando o anel. (pode-se utilizar o Martelete
Pneumatico).

Conselhos:

«Utilize avental, luva de couro e protetorfacial;

- Cuidado ao manusear as pecas, durante e ap6s o processo, pois 0 conjunto estara
quente;

-Néoinsiranenhum objeto em qualqueraberturado aparelho;

-Néo tentetransportar o equipamento sustentando-o pelo braco;

- Manter o equipamento fora do alcance de criangas ou pessoas sem habilidade para
omanuseioadequado.

Manutencao elimpeza:
«Mantenha todas as partes moveis do equipamento sempre limpas, evitando que as
mesmas travem.

»Nunca submergir o aparelho em agua ou qualquer liquido, nem o coloque debaixo
datorneira.
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