Manual de Instru¢oes

DE ASPIRACAO P BANCADA
COM ILUMINAGA®



Aviso legal:

Asinformagoes contidas neste manual sdo protegidas por leis de direitos autorais e
sdo de propriedade da ESSENCE DENTAL IMPORTACAO E EXPORTAGAO LTDA,
ficando ao seu critério fazer alteracdes as especificacdes e atributos sem aviso
prévio.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, copiada, traduzida ou
publicada de qualquer forma ou através de quaisquer meios sem permissao prévia
porescritoda ESSENCE DENTAL.

Agradecimento:

Parabéns, vocé acaba de adquirir BOCAL DE ASPIRACAO PARA BANCADA da
ESSENCE DENTAL.

Este equipamento foi submetido a um rigoroso controle de qualidade e seguranca,
a fim de oferecer o que ha de melhor no mercado em relacdo & tecnologia,
funcionalidade e design, sempre atendendo os requisitos da vigilancia sanitaria.

Atengdo:

Eimprescindivel que sejam lidas todas as informacées contidas neste manual, para
tirar o maior proveito possivel de todos os recursos que este equipamento oferece,
evitando o uso inadequado, possiveis acidentes e danos ao equipamento. Apds
leitura e entendimento, guarde o manual, juntamente com a nota fiscal de compra
eocertificado de garantiaem local seguro.

Aplicacao:

Utilizado como bocal de aspiracdo com acrilico de protecéo e iluminagao para uso
em bancadas de trabalho paraaspiragao de residuos.

Caracteristicas Técnicas:

Modelo: Bocal de Aspiracdo para Bancada LED: 12V/0,5A

Pesoliquido: 0,610Kg Tensao: Bivolt Automatico 100-240VAC

Pecabruto: 0,980Kg Frequéncia: 50/60Hz

Fonte de Alimentag3o Bivolt Automatico: Dimensdes: 240 mm (comprimento), 200mm (altura) e
100-240VAC-50/60Hz-12v/1A 170mm (largura)
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Caracteristicas e beneficios:

- Base confeccionada em ago carbono com pintura eletrostética resistente a riscos e
oxidagao;

- Carenagem em Polietileno autoimpacto;

«Visorem acrilico transparente;

«Pinca parafixacdo em qualquertipo de bancada;

«Pode serusado em duas posicoes;

«lluminacéo LED;

- Conexdo de mangueira comregulagem giratéria na posicao de saida;
«PésdeSSilicone;

- Facil troca de posicdo de trabalho;

«Facil troca do visor de acrilico;

+ 12 Meses de garantia para defeitos de fabricacao;

- Baixo custo para pecas de reposicao.

Componentes: Visor de

acrilico

Conector

fonte 12v 1 7
|

llumingao LED

4—— Grade protegao

¢— Base

Bocal de _T
acoplan}ento Pinca para fixagao
regulavel

em bancadas

Fotos meramenteilustrativas.

Fonte de
alimentacao 12v

J

Todas as partes, acessorios ou materiais a serem utilizados sédo de uso exclusivo do equipamento, o uso de
qualquer parte, acessorio ou material ndo especificado é de inteiraresponsabilidade do usuério.
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Instalagao eusoinicial:

Instale aseu BOCAL DE ASPIRAGAO PARA BANCADA em uma base plana, nivelado,
lisa (de modo que o equipamento fique estavel para trabalhar) temperatura
ambiente, ventilada, em altura adequada para o manuseio, a umadistancia minima
de 40cm defontesde calore umidade.

Obs: O Bocal de Aspiracdo paraBancada é Bivolt Automatico.

1° Opgao: Fixado na bancada pela pinca com o bocal de aspiracao de frente
paraooperador.

1. Coloque os dois
parafusos Allen no furo

da base do bocal.

2. Encaixe o suporte da
pinga na parte inferior
da base nos parafusos.

4. Conecte a mangueira

na conexao e regule a /
posi¢ao da conexao.
3. Coloque a porca
no parafuso e aperte.
s
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2° Opgao: Fixado na bancada pela pin¢a o bocal de aspiracao na borda da

bancada.

1. Retire a grade
de aco inox.

5. Conecte a mangueira
na conexao e regule a

posicdo da conexao. 6. Encaixe novamente

agrade de inox.

. _— 2. Coloque os dois
3.Encaixeosuporteda - parafusos Allen no furo
pinca na parte inferior da da base do bocal.

base nos parafusos.

4. Coloque a porca no )
parafuso e aperte. _—

Colocacaodovisordeacrilico
Escolha a posicao de trabalho e encaixe o visor acrilico no rasgo na lateral da

carenagem.
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Iluminagao:
Coloque a fonte de alimentagcdo na tomada e conecte o plug no conector da
carenagem paraligarailuminagao LED.

Conselhos:

-Manter o equipamento longe de inflamaveis;

-Manter o equipamento ao menos 40 cm de fontes de calor;

- Manter o equipamento longe do alcance dos raios solares diretos;

+Desligue-o darede elétricaquando ndo estiverem uso;

-Néoinsiranenhum objeto em qualquer aberturado aparelho;

- Para desligar datomada, puxe pelo plug datomada e nunca pelo cabo;

- Manter o equipamento fora do alcance de criancas ou pessoas sem habilidade
para o manuseio adequado.

Manutencao elimpeza:

+Desligue o equipamento na chave etambém da rede elétrica;

«Pararealizacdo da limpeza da carenagem, utilize um pano Umido com detergente
liquido neutro ou alcool;

« Nunca submergir o aparelho em agua ou qualquer liquido, nem o coloque
debaixodatorneira.

Diagnésticos de falhas:

Falhas apresentadas Causas provaveis Solugdes

Verifique se na tomada
tem energia

Se o equipamento esta ligado

lluminagao néao funciona Falta de energia
na tomada

Verifique se o cabo energia esta
conectado corretamente no
conector da carenagem.

Verificar se ha dobras

Mangueira dobrada na mangueira

Mangueira de aspiracao Verifique a conexao da

Néo aspira .
P mal conectada mangueira

Verificar se a algum objeto
Mangueira entupida obstruindo a passagem de ar pela
mangueira de aspiracao
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Termos de garantia:

Caso este equipamento apresente algum defeito de fabricagdo, a ESSENCE DENTAL cobre os
custos de méo de obra e reposicao das pecas, durante o prazo de doze (12) meses. Sendo os
trés (3) primeiros meses de garantia legal e os nove (9) ultimos meses garantia especial
concedida pela ESSENCE DENTAL, a partir da data de compra.

Caso seja realizada a substituicdo do equipamento ou peca durante a garantia, o prazo nao
sera estendido, ou seja, a data inicial valida continua sendo a informada na nota fiscal de
compra.

A garantia da ESSENCE DENTAL sera vélida desde que o equipamento seja utilizado
corretamente (ao uso que se destina), conforme as instru¢des contidas neste manual e sob a
apresentacao da nota ou cupom fiscal de compra, indicando a data e o nome do revendedor,
juntamente com o certificado de garantia devidamente preenchido.

Despesas com deslocamento (envio e retorno) do equipamento, independente da maneira a
ser enviada: por correio, presencial ou transportadora, bem como os riscos e seguro do envio é
de responsabilidade do usuario.

A garantia da ESSENCE DENTAL NAO TERA VALIDADE caso:

+ Os documentos estejam adulterados, alterados ou ilegiveis de alguma forma.

+ O nimero de série no equipamento for alterado, apagado, removido ou tornado ilegivel.

- Defeitos ou danos recorrentes de reparos, desmonte, testes, instalagao, alteracao ou qualquer
tipo de modificagao realizada por pessoas ou assisténcias técnicas nao autorizadas pela
ESSENCE DENTAL.

+Na instalacdo do equipamento nao forem observados as especificacdes e recomendacdes
quanto as condi¢des descritas neste manual, tais como, nivelamento do equipamento,
adequacéo do local para instalacéo, tenséo elétrica, condicdes hidraulicas e pneuméticas
compativeis.

- Defeitos ou danos causados por queda, acidentes, uso indevido, negligéncia, descarga na
rede elétrica, reldmpago, dgua ou fogo.

« Arranhées, fissuras, trincas ou qualquer outro dano causado ao equipamento, em razéo do
uso diverso ao especificado no manual.

Itens Excludentes de garantia:

+ Qualquer acessério ou componente sujeito a desgaste natural durante o uso do
equipamento, tais como: iluminacéo, refil de jateadores, filtro do exaustor, luvas, eletrodos, fita
armalon, disco de corte, chaves elétricas em geral, fusiveis, lamina de

de corte, entre outros que nao caracterizam defeito de fabricagdo, independente do prazo de
garantia.

AssisténciaTécnica:
Para evitar qualquer inconveniéncia desnecessaria, por favor, leia atentamente todas as
instrucées que se encontram neste manual, antes de entrar em contato.

Caso o seu equipamento ESSENCE DENTAL ndo esteja funcionando corretamente ou tenha
alguma duvida, critica ou sugestdo entre em contato com o SAC (Servico de Atendimento ao
Consumidor), estando em posse deste manual, certificado de garantia e NF/Recibo de compra
atravésdo:

E-mail: sac@essencedental.com.br (preferencialmente).
Telefone: (16) 3334-2000 Ramal 301 ou 302.
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