
Fotos meramente ilustrativas.

Componentes:

Porca Borboleta
Tubo Plástico

Varão RoscadoCarenagens

Suporte de Rolos 
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Aplicação

Para apoiar rolo de papel grau cirúrgico até 300 mm.
Características e benefícios
• Capacidade para mais de um rolo;
• Acompanha separador de rolos;
• Leve e compacta;
• Fácil de montar;
• Baixo custo para peças de reposição

Todas as partes, acessórios ou materiais a serem utilizados são de uso exclusivo do 
produto, o uso de qualquer parte, acessório ou material não especificado é de inteira 
responsabilidade do usuário.

Suporte Rolo



1° passo: Encaixe o varão roscado 
dentro do tubo plásticos, deixando 
uma
ponta para cada lado. Faça esse 
processo com os dois varão.
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3° passo: Repita o processo anterior no 

furo traseiro da carenagem, ou seja, o

lado oposto do logo “Essence Dental”.

4° passo: Encaixe os dois tubos sem varão nos 

pinos de encaixe que fica na parte da frente da 

carenagem.

5° passo: Em seguida encaixe todos os 

tubos e varão na outra carenagem e 

rosqueie pelo lado de fora as porcas 

borboleta até travar.

6° passo: Coloque o rolo sobre os tubos com 

varão e passe o papel entre os tubos sem varão

Obs.: Se for usar mais de um rolo ou um único rolo inferior á 300 mm encaixar separador 
entre os rolos e nos tubos na parte traseira onde vai apoiado o rolo e que tem varão 
internamente.
Posicione o seu suporte de rolo preferencialmente próximo a sua seladora, em uma base 
plana, nivelada, lisa (de modo que o equipamento fique estável para 
trabalhar),temperatura ambiente, ventilada, em altura adequada para o manuseio, a uma 
distância mínima de 40cm de fontes de calor e umidade.

Conselhos:
• Manter o equipamento longe de inflamáveis.
• Manter o equipamento ao menos 40 cm de fontes de calor.
• Manter o equipamento longe do alcance dos raios solares diretos.

Instalação e uso inicial 2° passo: Encaixe um dos tubos com o varão no 
furo central de uma das
carenagens, e pelo outro lado rosqueie com porca 
borboleta, sem apertar
somente para segurar (aproximadamente 3 
voltas).



Termos de garantia:
Caso este equipamento apresente algum defeito de fabricação, a ESSENCE DENTAL 
cobre os custos de mão de obra e reposição das peças, durante o prazo de doze (12) 
meses. Sendo os três (3) primeiros meses de garantia legal e os nove (9) últimos meses 
garantia especial concedida pela ESSENCE DENTAL, a partir da data de compra.
Caso seja realizada a substituição do equipamento ou peça durante a garantia,o prazo 
não será estendido, ou seja, a data inicial valida continua sendo a informada na nota fiscal 
de compra.
A garantia da ESSENCE DENTAL será valida desde que o equipamento seja utilizado 
corretamente (ao uso que se destina), conforme as instruções contidas neste manual e 
sob a apresentação da nota ou cupom fiscal de compra, indicando a data e o nome do 
revendedor, juntamente com o certificado de garantia devidamente preenchido.
Despesas com deslocamento (envio e retorno) do equipamento, independente da maneira 
a ser enviada: por correio, presencial ou transportadora, bem como os riscos e seguro do 
envio é de responsabilidade do usuário.

A garantia da ESSENCE DENTAL NÃO TERÁ VALIDADE caso:
• Os documentos estejam adulterados, alterados ou ilegíveis de alguma forma.
• O número de série no equipamento for alterado, apagado, removido ou tornado ilegível.
• Defeitos ou danos recorrentes de reparos, desmonte, testes, instalação, alteração ou 
qualquer tipo de modificação realizada por pessoas ou assistências técnicas não 
autorizadas pela ESSENCE DENTAL.
• Na instalação do equipamento não forem observados as especificações e 
recomendações quanto às condições descritas neste manual, tais como, nivelamento do 
equipamento, adequação do local para instalação, tensão elétrica, condições hidráulicas e 
pneumáticas compatíveis.
• Defeitos ou danos causados por queda, acidentes, uso indevido, negligência, descarga 
na rede elétrica, relâmpago, água ou fogo.
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Manutenção e limpeza:
- Para realização da limpeza da carenagem utilize um pano úmido com detergente líquido 
neutro ou álcool.

Diagnósticos de falhas:

Falha apresentada Causa provável Solução

Tubos frouxos

Porca Borboleta 

Desalinhada em relação
ao pino

Falta de aperto da
porca borboleta.

Verifique se o tubo está 
encaixado corretamente

 nos pinos.



Assistência Técnica:
Para evitar qualquer inconveniência desnecessária, por favor, leia atentamente todas as 
instruções que se encontram neste manual, antes de entrar em contato.

Caso o seu equipamento ESSENCE DENTAL não esteja funcionando corretamente ou 
tenha alguma dúvida, crítica ou sugestão entre em contato com o SAC (Serviço de 
Atendimento ao Consumidor), estando em posse deste manual, certificado de garantia e 
NF/Recibo de compra através do:
E-mail: sac@essencedental.com.br (preferencialmente).
Telefone: (16) 3334-2000 Ramal 301 ou 302.

Itens Excludentes de garantia:
• Qualquer acessório ou componente sujeito a desgaste natural durante o uso do 
equipamento, tais como: iluminação, refil de jateadores, filtro do exaustor, luvas, eletrodos, 
fita armalon, disco de corte, chaves elétricas em geral, fusíveis, lamina de corte, entre 
outros que não caracterizam defeito de fabricação,independente do prazo de garantia.

Características Técnicas:
Modelo: Suporte Rolo Papel Grau Cirurgico
Peso líquido: 0,280 Kg
Peso bruto: 0,380 Kg
Dimensões: 360mm (comprimento), 75mm (altura) e 170mm (largura).
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